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INRIM Sommario
Nella prima parte di questo articolo [1] ho descritto 
l’impianto concettuale dello SI: la coerenza (le unità 
derivate si formano componendo quelle di base tutte 
con coefficiente unitario), la collocazione di qualsia-
si unità nel sistema (mediante una settupla di espo-
nenti delle unità di base), la disponibilità di multipli 
e sottomultipli (a coprire 48 ordini di grandezza), il 
battesimo di alcune unità derivate con nomi speciali 
(di solito in onore di un illustre scienziato). Ho an-
che illustrato la definizione in vigore allora (vecchio 
SI) delle sette unità di base. Dopo la pubblicazione, 
è accaduto l’atteso evento: il 20 maggio 2019 è en-
trato in vigore il nuovo SI. L’impianto concettuale 
rimane identicamente lo stesso, mentre cambiano 
le definizioni delle unità di base; più precisamente, 
cambia il modo stesso in cui sono definite, che fa 
loro perdere molto del loro primato nel sistema. In 
questa seconda parte, illustrerò i punti di debolezza 
del vecchio SI e gli avanzamenti tecnici che hanno 
permesso di superarli, per arrivare al nuovo SI ora in 
vigore.
Limiti del vecchio SI
L’ampere e le unità elettriche
Il mondo meccanico ed elettrico hanno un punto di 
contatto comune, la potenza: quella meccanica, ad 
esempio per sollevare un carico, deve coincidere con 
quella elettrica, ad esempio per alimentare il motore 
che lo solleva. La potenza meccanica è il prodotto di 
una forza per una velocità e quella elettrica di una 
tensione per una corrente; occorre garantire l’ugua-
glianza delle corrispondenti unità, cioè che
W = N m/s = V A
Storicamente, s’è sviluppata prima la meccanica e poi 
l’elettricismo, e quindi le unità meccaniche (secon-
do, metro e kilogrammo, e quindi newton) sono pre-
cedenti a quelle elettriche (volt e ampere). Queste 
ultime furono obbligate ad allinearsi a quelle mecca-
niche per mantenere la coerenza del sistema. 
Il valore dell’ampere è stato fissato in modo che ne 
risultasse un watt elettrico uguale per definizione al 
watt meccanico.
La definizione dell’ampere era basata su un espe-
rimento ideale: «L’ampere è l’intensità di corrente 
continua che, se mantenuta in due conduttori ret-
tilinei paralleli di lunghezza infinita, di sezione cir-
colare trascurabile, posti a una distanza di 1 m nel 
vuoto, produrrebbe tra i conduttori una forza pari a 
2 × 10-7 N per metro di lunghezza.». 
Impossibile realizzare la definizione: qualunque con-
duttore non può essere né di lunghezza infinita né di 
sezione trascurabile. 
Il modo pratico era mediante una bilancia: da un lato 
una massa a generare la forza campione (espressa 
in newton), dall’altra un avvolgimento in un campo 
magnetico a produrre una forza proporzionale alla 
corrente che lo percorre. Il limite a questa realizza-
zione è che, mentre la costante di proporzionalità fra 
massa e forza è la gravità locale g misurabile in modo 
molto accurato, quella fra corrente e forza è il pro-
dotto fra l’autoinduttanza L del circuito e l’intensità 
di flusso magnetico B, che invece dipende da molti 
fattori e non si riesce a misurare in modo altrettan-
to accurato. Ne risultava una realizzazione pratica 
dell’ampere non molto accurata.
Nella seconda metà del secolo scorso, si affacciarono 
due scoperte fondamentali della fisica quantistica.
Nel 1962 il fisico britannico Brian David Josephson 
predisse un fenomeno di supercorrente per effetto 
tunnel in una barriera, poi realizzato e verificato, 
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immerso in un campo magnetico1; si caratterizza con 
la resistenza di Hall definita come rapporto fra la ten-
sione trasversa generata e la corrente generante.
Cent’anni dopo, von Klitzing scoprì che, in presen-
za di un forte campo magnetico e di temperature 
criogeniche, in un semiconduttore opportuno, la 
conduttanza di Hall (reciproco della resistenza) può 
assumere solo valori multipli interi i di un quanto 
fondamentale di conduttanza 1 ⁄ RK. 
L’inverso di tale quanto è chiamato costante di von 
Klitzing RK ed è anch’essa in relazione con la costan-
te di Planck e la carica elementare 
(vedi tabella 1). 
La rilevanza metrologica di questa scoperta è la re-
alizzazione di un campione quantistico di resistenza 
elettrica, accurato quanto la costante di von Klitzing 
(figura 2).
battezzato con il suo nome e per il quale fu insignito 
del premio Nobel per la fisica nel 1973 [2]. 
La sua rilevanza metrologica (vedi tabella 1) è do-
vuta alla proporzionalità quantizzata (cioè propor-
zionale ad interi n) fra tensione generata V e fre-
quenza f della microonda generatrice; la costante di 
proporzionalità KJ è chiamata costante di Josephson 
ed è in relazione con la costante di Planck e la carica 
elementare. Poiché la frequenza si può misurare in 
modo accuratissimo, l’incertezza di realizzazione di 
una tensione risulta pari a quella della constante di 
Josephson (figura 1).
Nel 1980 il fisico polacco Klaus von Klitzing scoprì 
l’effetto Hall quantistico e per questo vinse il premio 
Nobel per la fisica nel 1985 [3]. 
L’effetto Hall classico era stato scoperto da Edwin 
Hall (1855 1938) nel 1879 e consiste nella formazio-
ne di una tensione trasversa ad un flusso di corrente 
Tabella 1 – Fenomeni quantistici d’interesse per la metrologia elettrica.
1
 Essa è dovuta alla forza di Lorentz esercitata dal campo magnetico sulle cariche in movimento, che le accumula da un lato del condut-
tore a formare la tensione trasversa.
(a) (b)
Figura 1: 
(a) Un dispositivo Josephson: schiera di 8192 
giunzioni (32 strisce di 256 giunzioni), che ottie-
ne V = ± 1,2 V a 70 GHz. 
(b) Una caratteristica tensione/corrente quantiz-
zata (256 giunzioni in serie, microonda a 73 GHz).
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Figura 2: (a) Barra di AlGaAS/GaAs, (1 × 0,4) mm² 
per realizzare l’effetto Hall quantistico.
(b) Andamento della resistenza diretta (curva blu, 
non d’interesse qui) e trasversa (di Hall, curva rossa) 
al variare dell’intensità di flusso magnetico. Si nota-
no gli scalini per effetto della quantizzazione.
La riproducibilità di questi due fenomeni è eleva-
tissima; con un campione di tensione (per effetto 
Josephson) e di resistenza (per effetto Hall quanti-
stico), tutte le quantità elettriche diventavano assai 
riproducibili. Tuttavia l’ampere continuava a scontare 
la dipendenza storica dal watt meccanico. 
Per questa ragione, nel 1987 la 18ª CGPM diede man-
dato al CIPM di fissare valori convenzionali per le 
costanti di Josephson e di von Klitzing [4], che lo 
attuò nel 1988 [5,6] con entrata in vigore nel 1990. 
In quanto convenzionali, tali valori erano esatti; ad 
essi furono assegnati i simboli KJ⁻90 e RK⁻90. Da al-
lora, tutte le tarature di grandezze elettriche erano 
fatte per riferimento a questi valori. Se da un lato 
ciò permise di migliorare enormemente la riproduci-
bilità delle misure elettriche, dall’altro le poneva al 
di fuori dello SI: la riferibilità era a KJ⁻90 e RK⁻90, 
non all’ampere definito nello SI. Le stesse raccoman-
dazioni [5,6] che definivano i valori ne indicavano 
l’incertezza di collegamento con il resto dello SI, ri-
spettivamente di 2 × 10-7 e di 4 × 10-7.
Nel 1976, il fisico inglese Bryan Kibble (1938-2016) 
propose una soluzione geniale [7] per risolvere la 
misura del campo magnetico e dell’autoinduttan-
za nella bilancia del watt (figura 3). Esso sfrutta 
la nota reversibilità dei dispositivi elettromagneti-
ci (un motore può agire da generatore e viceversa) 
e alterna una misura dinamica a una statica. Nel-
la prima l’avvolgimento è fatto scorrere a velocità 
costante, misurata da un interferometro ad alta 
accuratezza, mentre si misura la tensione prodotta 
(modalità generatore); nella seconda si regola la 
corrente che porta all’equilibrio statico fra le forze 
elettrica e peso (modalità motore, seppur fermo). 
Poiché il campo magnetico e l’autoinduttanza sono 
gli stessi nelle due misure, essi possono essere eli-
minati, arrivando all’elegantissima relazione finale 
    (M-X)gv=VI
che immediatamente esprime il confronto fra il watt 
meccanico ed elettrico.
Il nuovo SI: 
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(a)
(b)
(a)
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Figura 3: La bilancia di Kibble: 
(a) schema di principio e (b) realizzazione pratica.
Ricapitolando, la metrologia elettrica si trovava ad 
usare unità ripetibili ma al di fuori dello SI, mentre 
esisteva uno strumento, la bilancia di Kibble, per col-
legare i mondi meccanico ed elettrico ribaltandone le 
priorità: non più l’ampere funzione delle unità mec-
caniche, ma le unità meccaniche, ed in particolare il 
kilogrammo, in funzione dell’ampere, a sua volta de-
finito in base a constanti quantistiche fondamentali.
Il kilogrammo, unico campione materiale
Il prototipo del kilogrammo K era rimasto l’unico 
campione materiale d’unità2. I campioni materiali 
sono i più immediati, ma soffrono di numerosi pro-
blemi:
• Non possono che essere in un solo luogo al 
mondo: per garantirne l’uso, sono necessari con-
fronti internazionali periodici mondiali, che ri-
chiedono lunghi e pericolosi trasporti di tali deli-
catissimi oggetti.
• Nell’uso si rischia di danneggiarli, e per questo 
si conservano in cassaforte; ma se non si usano 
sono inutili.
• Sul lungo periodo, sono esposti al rischio di 
danneggiamento (incidenti, terremoti, alluvioni, 
guerre, ecc.) e di furto.
• Non c’è alcuna garanzia teorica che la quantità 
realizzata dal campione sia stabile nel tempo. 
 In particolare per K, le operazioni di pulizia prima 
dell’uso e l’adsorbimento/desorbimento superfi-
ciale dei gas circostanti ne alterano il valore di 
massa.
• Il campione fissa senza incertezza un punto sul-
la scala della grandezza, ad esempio 1 kg per K; 
per collegare gli altri punti (dai microgrammi alle 
tonnellate) sono necessari confronti successivi 
affetti da incertezza progressivamente crescente. 
Sulla scala della grandezza, l’incertezza di realiz-
zazione ha una forma a farfalla.
Per minimizzare questi inconvenienti, K era conser-
vato insieme ad un numero di altri prototipi identici 
di guardia. 
La figura 4 illustra l’andamento storico dei confronti 
effettuati. 
Poiché tutti i campioni di guardia mostrano la stessa 
tendenza ad appesantirsi, l’ipotesi più probabile è 
che in realtà si sia alleggerito K . Si nota anche che 
K, nei suoi più di cent’anni di vita, è stato misurato 
solo quattro volte.
(b)
2 
Il precedente, il metro, era stato dematerializzato nel 1960 [8]; la ridefinizione era basata su un multiplo della lunghezza d’onda in 
vuoto di una certa radiazione del cripto 86. La definizione fu poi ulteriormente modificata nel 1983, per legarla definitivamente alla 
velocità della luce in vuoto.
3 
Per convenzione internazionale, presso il BIPM a Sèvres, vicino a Parigi (FR).
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Figura 4: Andamento secolare dei valori di taratura dei 
campioni di guardia del prototipo del kilogrammo K . 
Il fatto che la definizione originaria del kilogrammo 
del 1889 [9] non si fosse mai modificata4 indica che 
questa era imbattibile, pur con i suoi difetti. 
Come definire un’unità di massa meglio che con una 
massa fisica? Per quarant’anni la metrologia primaria 
ha lavorato ai confini della fisica e della tecnologia 
per vincere questa sfida.
Ho già illustrato la via “elettrica” fornita dalla bi-
lancia di Kibble, in cui il kilogrammo è confrontato 
con la potenza elettrica, a sua volta confrontata con 
costanti quantistiche: la tensione è prodotta per ef-
fetto Josephson e la corrente con tale tensione e con 
la resistenza prodotta per effetto Hall quantistico. 
Si ottiene (vedi tabella 1):
 
La potenza elettrica è dunque proporzionale alla co-
stante di Planck. Definire quest’ultima definirebbe la 
potenza elettrica (grazie agli effetti Josephson e Hall 
quantistico), pari a quella meccanica (grazie alla bi-
lancia di Kibble), che definirebbe il kilogrammo.
È disponibile anche una via “meccanica”, legata alla 
costante di Avogadro. Quest’ultima misura la quanti-
tà di particelle elementari presenti in una mole, cioè 
in un numero di grammi uguale al peso atomico; ad 
esempio, in 12 g di carbonio 12, come recitava la 
definizione della mole. Se il valore della costante di 
Avogadro fosse definita anziché misurata, allora ba-
sterebbe avere una quantità di sostanza pari al suo 
peso atomico, o comunque nota, per avere un cam-
pione di massa.
La misura della costante di Avogadro è stata realizza-
ta mediante una collaborazione internazionale nella 
quale l’Italia  ha avuto un ruolo da protagonista.5 
Sono ben quattro le misure fondamentali necessarie, 
di un prototipo il cui materiale ha il reticolo atomico 
meglio noto e più puro disponibile, il silicio monocri-
stallino, foggiato nella forma che si sa realizzare con 
il minor errore, la sfera6 (figura 3): 
1. Si misura la costante reticolare del silicio, cioè la 
distanza fra piani atomici. Ciò è fatto mediante 
interferometria ai raggi X, utilizzando due por-
zioni del medesimo reticolo: quando sufficiente-
mente allineate e investite da raggi X, muovendo 
finemente l’una rispetto all’altra il fascio X che 
li attraversa entrambe risulta modulato con pe-
riodicità pari al passo del reticolo, similmente 
alla rilevazione dei tratti di un encoder lineare. 
Lo spostamento è misurato con un interferometro 
ottico che dà il riferimento al metro. Poiché la 
configurazione cristallografica del silicio è nota, 
dalla costante reticolare si può ricavare il volume 
di una cella del reticolo, cioè il volume di un ato-
mo.
Il nuovo SI: 
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4 
Nel 1901 la 3ª CGPM introdusse nella definizione che il kilogrammo è l’unità di massa e non di peso; inessenziale qui.
5 
Prima il CNR IMGC e poi l’INRIM.
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2. Si misura il volume della sfera, mediante quella di 
numerosi diametri in varie direzioni. Ciò è fatto 
ponendo la sfera in un interferometro ottico ap-
posito a simmetria sferica, e misurando la diffe-
renza del segnale con e senza sfera inserita. Divi-
dendo il volume della sfera per quello dell’atomo, 
si ottiene il numero di atomi nella sfera.
3. Il carbonio si trova in natura in isotopi diversi, 
ognuno con il suo peso atomico. La sfera è fatta 
principalmente di silicio 28, ma sono inevitabil-
mente presenti tracce di altri isotopi. Si misura 
dunque la composizione isotopica della sfera. Per 
raggiungere un’accuratezza sufficiente, è necessa-
rio che gli altri isotopi siano in tracce minime; ciò 
rende necessario l’arricchimento del lingotto di si-
licio da cui è ricavata la sfera . Si conosce dunque 
il peso atomico medio degli atomi della sfera.
4. Si pesa la sfera, per confronto con il kilogrammo.7 
Dividendo la massa per il peso atomico medio, 
s’ottiene il numero di moli di silicio nella sfera.
A questo punto, il rapporto fra il numero di atomi e 
di moli della sfera è il valore cercato della costante 
di Avogadro.
Figura 3: La sfera di silicio usata per la misura della 
costante di Avogadro: (a) il lingotto si silicio 28 ar-
ricchito; (b) insieme al kilogrammo.
Se erano disponibili due vie per la ridefinizione del 
kilogrammo, elettrica e meccanica, come si confron-
tavano fra di loro? 
Il prodotto hNA della costante di Planck, chiave per 
la via elettrica, per quella di Avogadro, chiave per 
quella meccanica, è noto come costante molare di 
Planck, misurabile indipendentemente in modo molto 
più accurato di ciascuna delle due: la conoscenza di 
una implica quella dell’altra con la stessa incertezza 
relativa. 
Questo permette di confrontare le due vie per la ride-
finizione del kilogrammo (figura 4).
6 
La sfera è soggetta anche ad un requisito stringente di sfericità: se invece che di 94 mm di diametro essa fosse grande quanto la Terra, 
la differenza di quota fra l’Everest e la Fossa delle Marianne sarebbe di soli 5 m! I requisiti di purezza e forma rendono le sfere molto 
costose (ordine di alcuni milioni di euro l’una).
7 
La dimensione scelta per la sfera è quella che porta ad una massa la più prossima ad 1 kg, in modo che la pesata sia a minima incertezza.
(a)
(a)
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Figura 4: Confronto dei valori misurati della costante 
di Planck h (scala in basso, dati in verde) e di quella 
di Avogadro (scala in alto, dati in marrone). 
Le barre indicano l’incertezza tipo. 
Il valore e la banda (d’incertezza) centrali sono quelli 
indicati dal CODATA nel 2014, frutto di un aggiusta-
mento dei valori precedentemente disponibili.
Il nuovo SI
L’idea che sottostà al nuovo SI è di rinunciare alla 
definizione delle unità di base in favore di quella dei 
valori di altrettante costanti fondamentali. Ciò già 
avveniva nel vecchio SI per alcune unità, ad esem-
pio per il metro: data la definizione della velocità 
della luce in vuoto c = 299 792 458 m/s, risulta de-
finita l’unità metro al secondo come una frazione di 
c, m/s = c/(299 792 458). Con il nuovo SI, questo 
schema è elevato a sistema. Ne risulta la definizione 
complessiva dell’intero sistema in modo assai com-
patto (tabella 2).
Questa impostazione non è nuova. Nel 1870 J.C. 
Maxwell proponeva [10]:
Se vogliamo ottenere campioni di lunghezza, tempo e 
massa, che siano assolutamente permanenti, li dob-
biamo cercare non nella dimensione o nel moto o nella 
massa del nostro pianeta, ma nella lunghezza d’onda, 
nel periodo di vibrazione e nella massa assoluta di 
queste imperiture ed inalterabili e perfettamente si-
mili molecole.
Medesimo concetto riprendeva qualche anno dopo M. 
Planck [11]:
… mediante le costanti universali abbiamo la possi-
bilità di fissare unità di lunghezza, tempo, massa e 
temperatura, che mantengano necessariamente il loro 
significato per tutte le culture, persino quelle extrater-
restri e non umane.
Dopo 120 anni, quelle proposte visionarie sono di-
ventate realtà.
  Il Sistema Internazionale delle unità, lo SI, è il sistema di unità in cui:
  − la frequenza di transizione iperfine dello stato fondamentale dell’atomo di cesio 133 ∆νCs è 9 192 631 770 Hz,
  − la velocità della luce in vuoto c è 299 792 458 m/s,
  − la costante di Planck h è 6,626 070 15 × 10-34 J s,
  − la carica elementare e è eguale a 1,602 176 634 × 10-19 C,
  − la costante di Boltzmann k è 1,380 649 × 10-23 J/K,
  − la costante di Avogadro NA è 6,022 140 76 × 1023 mol-1,
  − l’efficienza luminosa della radiazione monocromatica di frequenza 540 × 1012 Hz, Kcd, è 683 lm/W,
 dove hertz, joule, coulomb, lumen e watt, con simboli rispettivamente Hz, J, C, lm e W, sono collegati alle unità secon-
do, metro, kilogrammo, ampere, kelvin, mole e candela, con simboli rispettivamente s, m, kg, A, K, mol e cd, mediante 
le relazioni: Hz = s-1; J = kg m2 s-2; C = A s; lm = cd m2 m-2 = cd sr; W = kg m2 s-3.
Tabella 2 – Le definizioni dello SI in vigore dal 20 maggio 2019.
Figura 5: Logo del nuovo SI, che evidenzia la dipen-
denza dalle sette costanti fondamentali.
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Osservando la definizione del nuovo SI, ci si potrebbe 
domandare dove siano finite le unità di base, scom-
parse dalla definizione. In effetti, qualunque unità, 
di base o derivata, risulta riferita allo SI se compati-
bile (cioè discendente) da quelle costanti. Prendendo 
ad esempio ancora la definizione di c, si potrebbe 
ben dire che l’unità che ne risulta direttamente de-
finita sia il metro al secondo, non il metro; vuol dire 
che ora è il metro al secondo l’unità di base?
Semplicemente, il concetto di unità di base perde 
la sua valenza: tutte le unità, di base e derivate, 
sono ugualmente degne di fronte al sistema, purché 
compatibili con le sette costanti. Se le unità di base 
non scompaiono proprio è per continuare a collocare 
qualsiasi unità del sistema mediante la settupla di 
esponenti, che richiede una selezione di sette unità 
alla base. In altre parole, l’importanza delle unità di 
base rimane solo per la loro dimensione, mentre è 
persa per la loro definizione. È comunque possibile 
derivare le definizioni delle unità di base da quella 
generale del sistema (vedi tabella 3). Tali definizioni 
sono riportate in appendice nella definizione ufficia-
le dello SI per continuità storica8.
8 
Analogamente, sarebbe possibile definire qualsiasi unità derivata.
Tabella 3 – Le definizioni delle unità di base SI in vigore dal 20 maggio 2019, derivate dalla definizione  
generale dello SI.
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Invertendo le definizioni delle constanti fondamen-
tali, è possibile ricavare quelle delle unità di base. 
Ad esempio, invertendo quella della costante di 
Avogadro, NA=6,022 140 76×1023  mol-1, si ottiene 
mol=6,022 140 76×1023  NA-1. L’estensione di questa 
inversione a tutte le unità di base è riportato in ta-
bella 4. 
Essa risponde anche alla seguente domanda: se le 
definizioni di tutte le unità SI discendono da quel-
le delle sette costanti, perché c’è ancora bisogno di 
unità distinte dalle costanti, e non si potrebbe inve-
ce misurare, ad esempio, le velocità in c e le correnti 
elettriche in ∆νCs e? 
La risposta è nella colonna dell’approssimazione nu-
merica: si potrebbe in linea di principio, ma lo stra-
volgimento sarebbe tale, con cambi tali delle taglie 
di tutte le unità di misura, da essere assolutamente 
improponibile nella pratica.
Il nuovo SI: 
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Tabella 4 – Le definizioni delle unità di base rispetto alle costanti fondamentali. Il simbolo {x} indica il valore 
numerico della costante riportato nella definizione dello SI.  
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La ridefinizione dello SI porta anche alla conseguen-
za che costanti che erano definite in modo esatto 
diventano grandezze fisiche misurabili, e viceversa.
Ad esempio, la permeabilità magnetica del vuoto 
μ0 risultava definita dall’ampere; ora che questo è 
definito invece rispetto alla costante di Planck, il 
valore di μ0 non è più esatto, ma soggetto ad incer-
tezza di misura. 
Analogamente per la massa del prototipo del kilo-
grammo m(K) : il prototipo ora altro non è che un 
pezzo di metallo9. Per contro, costanti prima incerte 
ora risultano esatte. Fra queste, forse le più impor-
tanti sono quelle di Josephson e di von Klitzing: es-
sendo entrambe in relazione esatta con la costante 
di Planck e con la carica elementare (vedi tabella 
1), definite dallo SI, risultano definite anch’esse in 
modo esatto. 
La tabella 5 riassume la situazione per alcune gran-
dezze notevoli.
Tabella 5 – Incertezza di grandezze notevoli nella transizione dal vecchio al nuovo SI.
9 
Valore storico e venale (il metallo è platino) a parte, s’intende!
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I valori risultanti delle costanti di Josephson e di 
von Klitzing purtroppo non coincidono con quelli 
convenzionali KJ_90 e RK_90 prima utilizzati per la rife-
ribilità elettrica:
Dunque, il 20 maggio 2019 le unità elettriche hanno 
subito una discontinuità: la taglia di quelle legate 
alla tensione è cresciuta di 1,067 × 10-7, di quelle le-
gate alla resistenza di 1,779 × 10-8. Di conseguenza, 
tutte le grandezze elettriche hanno subiscono una 
diminuzione di altrettanto del loro valore numerico. 
Un piccolo prezzo da pagare per riammettere appieno 
le unità elettriche nel sistema SI.
Conclusioni
Il nuovo SI entrato in vigore il 20 maggio 2019 ri-
fonda completamente l’impalcatura concettuale del 
sistema, non più basato su definizioni indipenden-
ti di sette unità di base, ma su quelle dei valori di 
sette costanti fondamentali della natura, ritenute 
immutabili ed eterne. Finalmente si smaterializza il 
prototipo del kilogrammo: oltre a risolvere numerosi 
problemi pratici e di stabilità secolare, la metrologia 
Il nuovo SI: 
cambia tutto perché nulla cambi  - 2ª parte . — continua dalla pagina precedente 
a cura di Alessandro Balsamo (INRIM)
della massa non avrà più il problema di estendere la 
realizzazione dei campioni lungo la scala a partire dal 
valore privilegiato di 1 kg; si potrà, ad esempio, re-
alizzare un campione primario di 1 mg mediante una 
piccola bilancia di Kibble. Le unità elettriche sono 
finalmente riammesse nella famiglia SI, seppur al 
prezzo di una piccola discontinuità. Il kelvin si smar-
ca da una materia specifica, l’acqua, superando le 
definizioni ausiliarie di composizione isotopica (che 
alterano la temperatura del punto triplo). La mole si 
smarca dal kilogrammo e rimane legata soltanto al 
conteggio di particelle. Secondo, metro e candela ri-
mangono inalterati, seppur il testo della loro defini-
zione si modifica per ragioni di uniformità stilistica.
Per ottenere tutto questo ci sono voluti due premi 
Nobel e quarant’anni di dedizione nel misurare le 
costanti definite dallo SI in modo sufficientemente 
accurato, in particolare le costanti di Planck, di Avo-
gadro e di Boltzmann . In questo modo, la taglia del-
le nuove unità risulta non discontinua rispetto alla 
precedente (con l’eccezione di piccola entità delle 
unità elettriche).
Missione compiuta: tutto cambia perché nulla cambi, 
nella taglia e nei secoli.
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